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ФДЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

На медицинское изделие
Камеры и установки дезинфекционные по ТУ 9451-001-46935138-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество <: ограниченной ответственностью "СлавМед” (ООО "СлавМед"), 
Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, Литер А, пом. ЗОН

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "СлавМед" (ООО "СлавМед*'), 
Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, Литер А, пом. ЗОН

Место производства медицинского изделия
192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 21, лит. А, пом. 9Н, 23Н

Номер регистрационного досье № РД-10077/2351 от 25.01.2016 

Вид медицинского изделия 125810

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а 

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5110 

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 03 
допущено к обращению на территс

Руководитель Федеральной слу;| 
по надзору в сфере здравоохранё^яХ

оации.

М.А. Муращко
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ФДЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
. (РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 03 февраля 2016 года № р зн  2014/2240

Лист 1

На медицинское изделие
Камеры и установки дезинфекционные по ТУ 9451-001-46935138-2012 в 
следующих исиолнениях:
1. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 1Р 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
- стакан малый для термодатчика;
- ткань на термодатчик («Флажок»);
- комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка род ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
2. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 2Р 
Принадлежности;
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сбор
- вытяжной воздуховод с

Т о ■'" * о\

Руководитель Федеральной слунЩ̂ У
по надзору в сфере здравоохране^^^*,

таном;

М.А. МурашкО
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № р зн  2014/2240

Лист 2

III

-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода; воронка для формалина; 
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководстро по эксплуатации
3. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение ЗР 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации 
Руководитель Федеральной слу>И
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № р зн  2014/2240

Лист 3

4. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 4Р 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для- формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
5. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 1Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздузр̂ 51)?
-уплотнитель вытяжного воздухово.  ̂
-воронка для формалина;
-противень для формалина; 
Руководитель Федеральной служ 
по надзору в сфере здравоохране!

(Ч ® ,«» •

15
М.А. Мурашко^^^* 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) ;

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термо датчик («Флажок»);
- комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды.
- руководство по эксплуатации.
6. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 2Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термо датчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
7. Камера дезинфекционная, модель^(ЙШ?»2Т5,9иисй^5Й^ие ЗН> 
Принадлещюсти:
-комплект; полок;
Руководитель Федеральной служ(|
по надзору в сфере здравоохранеи!

Лист 4

М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 5

-перекладина для плечиков;
- плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной эоздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
8. Камера дезинфекционная, модель ВФЭ-2/0,9, исполнение 4Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика; 
-ткань на термодатчик («Флажок 
Руководитель Федеральной слу! 
по надзору в сфере здравоохран^

osi
г>;

М.А. Мурашко 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 6

-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
9. Камера дезинфекционная, модель КД -1.8, исполнение 1Р 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных рещеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;

-‘ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
10. Камера дезинфекционная, модель КД -1.8, исполнение 2Р 
Принадлежности;
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики больщие;
-плечики Малые;
Руководитель Федеральной сл)
по надзору в сфере здравоохранен! М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № р зн  2014/2240

-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитник решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
11. Камера дезинфекционная, модель КД -1.8, исполнение ЗР 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики м(алые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан мал ьга для термо датчику;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
Руководитель Федеральной слу»
по надзору в сфере здравоохране!

Лист 7
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М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 8

-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
12. Камера дезинфекционная, модель КД -1.8, исполнение 4Р 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые; зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
13. Установка дезинфекционная, модель УД - 2.0, исполнение ЗР 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-хшечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сС 
-вытяжной воздуховод с клапаном^
-комплект креплений вытяжного 
Руководитель Федеральной cj 
по надзору в сфере здравоохран^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 9

-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
14. Установка дезинфекционная, модель УД - 2.0, исполнение 4Р 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
Руководитель Федеральной слу»
по надзору в сфере здравоохране!

OS' з> 3

М.А. Мурапшо
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

. '1рЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 10

15. Установка дезинфекционная, модель УД - 2.0, исполнение ЗН 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
16. Установка дезинфекционная, модель УД - 2.0, исполнение 4Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздухшатааьен^т^?*

ft СФЕРЕ-уплотнитель вытяжного ВОЗДуХОВОД£̂ «ХЛ5ир*'*"“ ;'Ч;
-воронка для формалина; •«.<,
-противень для формалина; 
Руководитель Федеральной слз 
по надзору в сфере здравоохране! М.А. Мурашко 

0017230'

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Ф ^РА Л ЬН А Я САУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
-руководство по эксплуатации.
17. Установка дезинфекционная, модель УД - 4.0, исполнение ЗН 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие; плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
18. Установка дезинфекционная, Moneni^^Sf а|йЖ|[^^нениеу4Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков; плечиь 
Руководитель Федеральной служ^ 
по надзору в сфере здравоохранеш

Лист 11

М.А. Мурашко 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 12

-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод С клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина стакан для формалина;
-стакан малый для термодаттака;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
-руководство по эксплуатации.
19. Установка дезинфекционная, модель УДА-1.0, исполнение ЗН 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина;
-стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»)^
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
Руководитель Федеральной
по надзору в сфере здравоохран^

„ О®., % ^

М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 февраля 2016 года № РЗН 2014/2240

Лист 13

-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.
20. Установка дезинфекционная, модель УДА-1.0, исполнение 4Н 
Принадлежности:
-комплект полок;
-перекладина для плечиков;
-плечики большие;
-плечики малые;
-зонт для отвода конденсата;
-коллектор для залива воды в сборе с электромагнитным клапаном; 
-вытяжной воздуховод с клапаном;
-комплект креплений вытяжного воздуховода;
-уплотнитель вытяжного воздуховода;
-воронка для формалина;
-противень для формалина стакан для формалина;
-стакан малый для термодатчика;
-ткань на термодатчик («Флажок»);
-комплект защитных решеток;
-кольцо фторопластовое;
-прокладка под ТЭН;
-маховик;
-ТЭН для воздуха;
-ТЭН для воды;
- руководство по эксплуатации.

г

\  СФЕРЕ
Ж

Руководитель Федеральной служЧ
по надзору в сфере здравоохранеи!

р1гГ
М.А. Мурашко

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


